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Załącznik nr 6 do SIWZ DZP/22PN/2018
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Pakiet nr 4 - Wiertarka laryngologiczna

	Lp.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	
	Konsola zasilająca z rękojeścią
	
	

	1. 
	Producent/Kraj
	Podać
	

	2. 
	Model/Typ
	Podać
	

	3. 
	Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 
	Tak, podać
	

	4. 
	Shaver zasilany i sterowany ze stacji zasilania.
	TAK
	

	5. 
	Kanał ssący przebiegającym w osi rękojeści (bez zagięć).
	TAK
	

	6. 
	Możliwość obrotowej i oscylacyjnej pracy shavera.
	TAK
	

	7. 
	Zakres prędkości obrotowej shavera: min. od 50 rpm do 30 000 rpm
	TAK
	

	8. 
	Zakresy prędkości oscylacyjnej shavera : min. od 50 rpm do max. 7 500 rpm
	TAK
	

	9. 
	Stacja zasilania o jednoczęściowej, spójnej budowie wyposażona w dotykowy ekran LCD (przekątna min. 20 cm) z wbudowaną min. jedną pompą perystaltyczną, lub przyciski pokryte powłoką zabezpieczającą przed przeciekaniem
	TAK
	

	10. 
	Możliwość współpracy stacji z neuromonitorem tj. możliwość stymulacji nerwów za pomocą standardowych wierteł otolaryngologicznych podczas operacji otolaryngologicznych
	TAK
	

	11. 
	Automatyczne ustawienie parametrów w zależności od używanej rękojeści
	TAK
	

	12. 
	Parametry prezentowane na wyświetlaczu:
	TAK
	

	
	- wartość obrotów napędu, lub moment obrotowy
	TAK
	

	
	- kierunek obrotów,
	TAK
	

	
	- kody błędów,
	TAK
	

	
	- wielkość przepływu irygacji pompy
	TAK
	

	13. 
	- wybrany napęd – mikronośnik czyli rodzaj wykonywanej procedury (wiertarka/shaver)
	TAK
	

	14. 
	Stacja zasilająca z funkcją umożliwiającą zatrzymanie okna ostrza zawsze w tej samej wcześniej ustawionej pozycji, np. „zawsze otwarte” lub „zawsze zamknięte”
	TAK
	

	15. 
	Stacja zasilająca z możliwością pracy w module z przemywaniem optyki endoskopów .
	TAK
	

	16. 
	Możliwość dostarczenia i zastosowania ostrzy „śledzonych” przez nawigację elektromagnetyczną, fabrycznie skalibrowanych
	TAK
	

	17. 
	Możliwość podpięcia do jednej stacji min. dwóch niezależnych systemów pracujących jednocześnie (shaver i wiertarka)


	TAK, podać

Podpięcie 2 systemów – 0 PKT

Podpięcie 3 systemów lub więcej – 5 PKT
	

	18. 
	Dostępność akcesoriów – wierteł o z góry określonych parametrach (długość, średnica), lub możliwość podłączenia mikrometra do urządzenia
	
	

	
	Wiertarka szybkoobrotowa do zabiegów otolaryngologicznych 
	TAK
	

	19. 1
	Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 60 000 obr./min.
	TAK
	

	20. 1
	Waga rączki/ wertarki  max. do 110 g
	TAK, podać
Waga  wiertarki/ rączki równa 110 g. – 0 PKT
Waga wiertarki mniejsza niż 110 g. – 10 PKT
	

	21. 1
	Długość rączki: max. 12 cm, średnica nie większa niż 1,55 cm
	TAK
	

	22. 1
	Prostnica montowana zatrzaskowo, dedykowana do wierteł jedno i wielorazowego użytku
	TAK
	

	23. 2
	Kątnica montowana zatrzaskowo, dedykowana do wierteł jedno i wielorazowego użytku
	TAK
	

	24. 2
	Zestaw wierteł wielorazowego użytku 30 szt. wraz z zestawem 30 drenów irygacyjnych (do wyboru przez Zamawiającego)
	TAK
	

	
	Wiertarka otologiczna dedykowana do zaawansowanych procedur otologicznych w uchu śródkowym
	
	

	25. 2
	Zakres pracy wiertarki: od 200 obr./min. do 16 000 obr./min
	TAK
	

	26. 2
	Waga wiertarki do 58 g.
	TAK, podać
Waga wiertarki 58 g.- 0 PKT
Waga wiertarki równa 57 g. lub mniej – 5 PKT
	

	27. 2
	Ustawienie końcówki roboczej/wałka wiertniczego pod kątem 15 stopni względem płaszczyzny rękojeści
	TAK
	

	28. 2
	Zestaw wierteł wielorazowego użytku 5 szt.
	TAK
	

	
	Warunki ogólne
	
	

	29. 2
	Produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211), posiada oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności
	TAK
	

	30. 2
	Przeprowadzenie instruktażu personelu w zakresie obsługi produktu (sprzętu)
	TAK
	

	31. 
	Okres gwarancji sprzętu min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	32. 2
	Gotowość do przystąpienia do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub emailem zgłoszenia awarii
	TAK
	

	33. 2
	W przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego

	TAK
	

	34. 3
	Zapewnienie w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego: bezpłatny dojazd pracownika serwisu, bezpłatną usługę, bezpłatną wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu (sprzętu) na rzecz Zamawiającego
	TAK
	

	35. 3
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty dostawy
	TAK
	

	36. 
	Cała dokumentacja techniczna sprzętu w języku polskim
	TAK
	

	37. 
	Produkt (sprzęt) posiada instrukcję obsługi w języku polskim – dostarczona wraz z dostawą
	TAK
	

	38. 3
	Lista autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi
	TAK
	





Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zostanie wezwany do przedłożenia: oryginalnych materiałów technicznych producenta tj. Karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i ulotki lub/i fotografii zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych oraz punktowanych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) - zgodnie z zapisami SIWZ w cz. XIII pkt 4.2.2.
W przypadku gdy opisy/ulotki/karty/instrukcje sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski.


Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.






…………………………………
..........................dnia ................                                        				      ( podpis Wykonawcy)
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