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[bookmark: _GoBack]Pakiet nr 3 Wózek transportowy do przewożenia chorych – 2 szt.


	LP.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Producent/ Kraj
	Podać
	

	2. 
	Model/typ
	Podać
	

	3. 
	Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe -  fabrycznie nowe
	TAK
	

	4. 
	Rok produkcji aparatu
	 Min. 2022
	

	5. 
	Parametry ogólne
	
	

	6. 
	Wózek przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego
	TAK
	

	7. 
	Szerokość całkowita: 770 mm (± 30 mm)
	TAK
	

	8. 
	Długość całkowita wózka: 2020 mm (± 30 mm)
	TAK
	

	9. 
	Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm (± 30 mm)
	TAK
	

	10. 
	Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 00 do 700 (± 30)
	TAK
	

	11. 
	Przechył Trendelenburga: 230 (± 30)
	TAK
	

	12. 
	Przechył anty -Trendelenburga:150 (± 30)
	TAK
	

	13. 
	Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą
	TAK
	

	14. 
	Odchylenie oparcia nóg  regulowane przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą w zakresie od 00 do 370 (± 30)
	TAK

	

	15. 
	Wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów
	TAK
	

	16. 
	Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy
	TAK
	

	17. 
	Trzysegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą  wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C
	TAK
	

	18. 
	Leże z tunelami na kasetę RTG
	TAK
	

	19. 
	Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe
	TAK
	

	20. 
	Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 80 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego oraz niepalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Certyfikaty dołączyć do oferty.
Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta.
	TAK
	

	21. 
	Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym
	TAK
	

	22. 
	Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg
	TAK
	

	23. 
	Wyposażenie wózka:
- poręcze boczne z uchwytami do przetaczania
- zestaw tac RTG
- wieszak kroplówki (4 haczyki chromowane)
- pasy do zabezpieczania pacjenta
- piąte koło
- butla tlenowa
	TAK
	

	24. 
	Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty)
	TAK
	

	25. 
	Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne
	TAK
	

	26. 
	Wymagania ogólne
	
	

	27. 
	Produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974), posiada oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności
	TAK
	

	28. 
	Przeszkolenie personelu (instruktaż) w zakresie obsługi sprzętu w miejscu instalacji
	TAK
	

	29. 
	Gwarancja sprzętu min 24 miesiące
	TAK, podać
	

	30. 
	Gotowość do przystąpienia do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub emailem zgłoszenia awarii
	TAK
	

	31. 
	W przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	32. 
	Zapewnienie w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego: bezpłatny dojazd pracownika serwisu, bezpłatną usługę, bezpłatną wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu (sprzętu) na rzecz Zamawiającego
	TAK
	

	33. 
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty dostawy
	TAK
	

	34. 
	Cała dokumentacja techniczna sprzętu w języku polskim
	TAK
	

	35. 
	Produkt (sprzęt) posiada instrukcję obsługi w języku polskim – dostarczona wraz z dostawą
	TAK
	

	36. 
	Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem)
	TAK
	

	37. 
	Lista autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi
	TAK, podać
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